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工业在线电导/电阻率控制器

操作说明书







初始密码：0000




注意：使用之前请仔细阅读操作手册


感谢您购买本公司的产品，为持续提高控制器质量及增进功能的需要，本公司保有随时修改内容及图标显示的权利，实际显示与操作手册可能有差异，故实际情况以机器为准。本控制器在使用时请依照操作手册所描述之功能与安装方式，本公司不对任何个人或实体因不当使用本产品所引起的任何之间或间接损失或损害负责。若你有任何问题或发现操作手册有遗漏或错误之处，请与本公司业务人员联系。
安全与注意事项
1.安装前请先熟读本操作手册，避免错误的记录导致安全问题及仪器损坏。
2.请避开高温，高湿及腐蚀性环境位置安装本控制器，并避免阳光直接照射。
3.电极信号传输线须采用特殊同轴电线，建议使用本公司所提供的电线，不可使用一般电线代替。
4.使用电源时，应避免电源产生干扰，尤其在使用三相电源时，应正确使用地线（若有电源突波干扰现象发生时，可将变送器的电源及控制装置如：加药机，搅拌机等电源分开，即变送器用单独电源）。
5.本控制器输出接点承载报警和控制功能。基于安全与防护理由，请务必外接耐足够电流值继电器来承载，以保护仪表的使用安全。
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1． [bookmark: _Toc5697903]概述
本型号工业电导/电阻率在线控制器是一款全新的电导/电阻率控制器，本表具有高度的智能化和灵活性，可同时测量电导/电阻率和温度，广泛应用于城市污水处理厂、供水、化工、等行业，对溶液残电导/电阻率进行连续测量
基本功能
1.语言多样 出厂标准中文界面，可切换英文界面
2.温补多样 PT1000 NTC10K以及手动温度补偿三种温补方式可选
3.两路4-20MA输出，对应电导/电阻率值和温度，采用隔离技术抗干扰能力强
4.两组继电器高低点随意切换，迟滞量可自由调整，避免继电器通断频繁
5.密码管理功能，防止非专业人员的误操作
6.菜单提示功能，极大方便了用户的操作
仪器技术参数
测量范围： 0.05us/cm – 200ms/cm  0.00 MΩ·cm～20.00 MΩ·cm
准确度：+ 0.01 us/cm
分辨率：0.01 us/cm;
温度补偿：-30–150 ℃	手动/自动(PT1000/NTC10K)
信号输出： 4-20mA隔离保护输出，分别对应电导/电阻率和温度 最大负载500Ω
报警输出：两组可随意对应高低点报警（3A/250 V AC），常开触点继电器
供电电源：AC220V或DC24V
电源消耗：≤5W
环境条件：（1）温度0～ 60 ℃  （2）湿度≤85%RH
外形尺寸：144×144×115mm（高×宽×深）
开孔尺寸：138×138mm（高×宽）

2． [bookmark: _Toc5697904]组合与安装
[bookmark: _Toc5697905]2.1主机固定（盘面安装）
[bookmark: _Toc483320436]本变送器可盘面式、壁挂式安装。
[bookmark: _Toc5697906]2.2盘面安装参考图


[bookmark: _Toc5696138][bookmark: _Toc5697907][bookmark: _Toc483320437]2.3壁挂式安装参考图


[bookmark: _Toc5697908]2.4测量电极安装 
2.4.1电极外型以及安装[image: 未命名11]形式
塑壳电极





[image: 4]


2.4.2常见的安装方式
安装传感器是一项十分慎重的工作，不正常的安装形式不能获得满意的测量数据，请安装传感器时一定要认真选择安装部位，推敲安装方式，以免造成测量数据失真。
  1）图A中电极接头太长，伸入部分过短，传感器内容易形成死腔，造成测量误差，应按图B安装(向FLOW=水流方向深入)。




图A  错误安装方式                         图B正确安装方式
2）图A安装方式会使电导池形成空气腔引起测量误差和不稳定，应按图B安装。



                                             
图A  错误安装方式          图B正确安装方式为电导池小圆孔位于出水窗口内

3）其它的常见错误安装方式。









会因水流不能保证满管 或高处积气而造成测量误差或不稳定





2.4.3安装注意事项以及维护保养
1）电导池应安装在管路中流速稳定且不易产生气泡处，可以采用旁流的方式安装，以免测量不准确。
2）同心管状电极平装、斜向安装或竖向安装都要使其前端迎向FLOW方向安装，并深入至流动水体；其他结构形状的电极防止侧向安装时在测量室因湍流产生的疏空压力造成测量数据紊乱。
3）测量信号属微弱电信号，其采集电缆必须独立走线，禁止和动力线、控制线连接在同一组电缆接头或端子板中，禁止与动力和控制线一同穿管和绑扎，以免干扰测量或破损时击穿仪表测量单元。
4）出厂前电极的线缆为标准定长且为专用电缆，测量电缆需加长时，请在供货前与制造商约定。
5）安装时请保持电极测量部分清洁，不要用手或不洁物体直接接触表面，接触油污和脂、胶类物体后会在很长时间内不能测得准确数值。
6）电导池属于精密测量部件，不可分解，不可改变电极形状和尺寸，也不可用强酸、碱清洗、浸泡以及机械刮蹭，这些操作都会导致电极常数改变，影响系统的测量准确度。
7）测量电缆为专用线缆，不可随意更换其它规格的线缆，所有不按要求的私自改接、改动都会造成测量错误。
8）仪器采用精密集成电路和电子元件组装，不要安装在阳光直射的地方，应安置于干燥环境或控制箱内，避免因水滴溅射或潮湿引起仪表漏电或测量误差。
9）为保证安装操作安全，在安装完毕检查无误后再接通电源。
3． [bookmark: _Toc5697909]电极与电气配线
[bookmark: _Toc5697910]3.1背板接线图













[bookmark: _Toc5697911]3.2 背部接点功能图



[bookmark: _Toc5697912]3.3背板端子接点说明


01 AC: 交流电电源 220V(L)
02 NC:空脚。
03 AC: 交流电电源 220V(N)
04 NC:空脚。
05 REL2: 第二警报控制，外接继电器。
06 REL2: 第二警报控制，外接继电器
07 REL1: 第一警报控制，外接继电器
08 REL1: 第一警报控制，外接继电器
09 RS485_B-: RS485通讯B接点
10 4-20MA_2-:4-20ma电流2输出负端
11 4-20MA_2+/RS485_A+:4-20ma电流2输出正端/RS485 A接口。
12 4-20MA_1-:4-20ma电流1输出负端。
13 4-20MA_1+:4-20ma电流1输出正端
14 Cond1: 电导率电极线。
15 NC: 空脚。
16 Cond2:电导率电极线。
17 GND: 接地端
18 NTC10K: NTC10K温度电极接口
19 PT1K/NTC10K: 温度电极接地端
20 PT1K:PT1000温度电极接口
注：本仪表支持两组4-20MA或一组4-20MA 一组RS485
交流：100~240VAC±10% 50/60Hz；
功率：5W；
	 继电器：耐受电压240VAC,最大电流0.5A；
	 电流输出：最大耐受电阻500Ω。












  
 
4． [bookmark: _Toc5697913]面板介绍
[bookmark: _Toc5697914]4.1面板介绍



[bookmark: _Toc5697915]4.2 按键说明
为防止非使用人员之不当操作，在进入参数设定与较正时，启用密码保护，各功能说明如下：

：在测量模式下触发设置界面，设置界面下返回上一层菜单。

：设置界面下用于菜单的切换和数值的调整。

：设置界面下用于菜单的切换和数值的调整。

：测量模式下查看历史报警信息，设置界面下进入下一层菜单，报警信息界面的快捷键。
Enter：测量模式下查看系统基本参数，设置界面用于进入下一层菜单，系统信息界面的快捷键。
[bookmark: _Toc5697916]4.3显示屏说明
系统测量显示模式下会如下图所示:




指示灯说明：
R1L:继电器1的动作指示灯，低报的时候指示灯亮。
R1H:继电器1的动作指示灯，高报的时候指示灯亮。
R2L:继电器2的动作指示灯，低报的时候指示灯亮。
R2H:继电器2的动作指示灯，高报的时候指示灯亮。
[image: ]  [image: ]
上图分别为系统信息和报警信息的显示界面。
系统信息：仪表所有的设置参数都在系统信息所显示。按Enter键可进入系统信息界面。

报警信息：最多可存储60条继电器的报警信息。按键可进入报警信息界面。
5． [bookmark: _Toc5697917]菜单介绍
本仪表根据功能分为四个一级菜单，每个一级菜单里面包括二级甚至多个次级菜单，每个菜单都有编号，便于查看和设置仪表参数，而且次级菜单会根据功能在屏幕的右上方显示下级菜单仪表的设置参数，用户再不用进入下级菜单的条件下，便可知仪表参数。
主菜单包括四个一级菜单：
1. 系统设置
仪表的系统设置参数包括语言、密码、日期、背光等
2. 传感器设置
包括显示模式、校正、数字滤波、以及温度设置
3. 输出设置
包括继电器1、继电器2以及两路4-20ma的参数设置
4. 恢复出厂
包括设置恢复以及报警信息的恢复
菜单提示功能：

进入次级菜单，在屏幕的右上方会显示下次菜单的参数设置。
例如进入系统设置菜单的背光，而背光参数设置为30秒。
菜单总览：


[bookmark: _Toc5697918]5.1 系统设置
菜单1.1   语言
[image: ]本仪表支持中英文两种语言，两种语言可自由切换。
例如：选择简体中文按Enter键确认，仪表整个显示界面都变为简体中文。


备注：本仪表为防止用户误操作，在客户选择好参数按下Enter键后，屏幕的最下方会有“ESC”“OK”“NO”“ENT”四个提示信息，分别对应仪表的四个按键，用户需要再次确认是否正确选择的参数，如果是则需按下键即“OK”，否则按“”即“NO”。
		
菜单1.2   密码
[image: ]本仪表的默认密码为0000，客户可根据自己需要更改密码，更改密码后，下次进入设置菜单，用户需输入新的密码。

菜单1.3   日期
	此菜单有两个子菜单组成
	1.3.1 日期格式
	1.3.2 日期设置


[image: ]菜单1.3.1 日期格式
	本仪表支持三种日期格式的选择，用户可根据需求选择合适的日期格式



	菜单1.3.2 日期设置
[image: ]	进入日期设置菜单可以分别设置年、月、日以及时、分等。设置成功后，仪表的系统时间将会自动更变为设置的时间。

[image: ]菜单1.4  背光
本仪表支持四种背光时间，用户可根据需求设置相应的背光时间。仪表达到背光时间后，屏幕会变暗。
[bookmark: _Toc5697919]
5.2 传感器设置
菜单2.1 显示模式
[image: ]本仪表支持6种显示模式，每种显示模式代表不同的测量精度以及测量单位的选择。
备注：
2000us/cm ：仪表的测量范围为0-2000 us/cm，单位为us/cm.
200.0 us/cm：仪表的测量范围为0-200.0 us/cm，单位us/cm.
20.00 us/cm：仪表的测量范围为0-20.00 us/cm，单位为us/cm.
20.00 ms/cm：仪表的测量范围为0-20.00 ms/cm，单位为ms/cm.
200.0 ms/cm：仪表的测量范围为0-200.0 ms/cm，单位为ms/cm.
20.00 mΩ/cm：仪表的测量范围为0-20.00 mΩ/cm，单位为mΩ/cm.
菜单2.2 系数设置
本机是根据水样的测量范围来选择合适的电极系数。电极的电极系数是厂商所确定，并且可以微调系数，以达到校正的目的。[image: ]
备注：电导率的电极系数及对应的测量范围如下
系数0.01 对应测量范围 -- 0.05-200.0uS/cm
系数0.1 对应测量范围 -- 0.1-2000uS/cm
系数1.0 对应测量范围 -- 1.0-20.00mS/cm
系数10.0 对应测量范围 -- 10-200mS/cm
用户在调整系数之前一定要先确定好电极的电极系数，然后在适当的调整范围内调整系数以达到校正的目的。




菜单2.3  数字滤波
[image: ]本仪表测量值采用取平均值的方式进行过滤，支持三种数字滤波方式。
低点：每5秒取平均值
中点：每10秒取平均值
高点：每20秒取平均值
备注：低点的变化速率要高于高点的变化速率

菜单2.4  温度模式
[image: ]本仪表支持PT1000和NTC10K两种温补类型，可以自由设置摄氏度和华氏度两种温度显示方式。

备注：
2.4.1 PTC℃：PT1000温度探头，摄氏度的显示模式.
2.4.2 NTC℃：NTC10K温度探头，摄氏度的显示模式.
2.4.3 MTC℃：手动模式，摄氏度的显示模式.
2.4.4 PTF℉：PT1000温度探头，华氏度的显示模式.
2.4.5 PTF℉：NTC10K温度探头，华氏度的显示模式.
2.4.6 MTF℉：手动模式，华氏度的显示模式.

菜单2.5 温度调节
[image: ]温度调节分为两部分，上半部分为温度的调节值，下半部分为调节后的温度显示值，按Enter键后，仪表的温度显示将是调节后的值。

菜单2.6 补偿
[image: ]用户可根据实际情况自由设置温度补偿参数，按Enter键确认后，测量数值会根据温补参数相应的改变。
备注：
本仪表的温补参考温度固定设在25℃，计算公式为：
Ct = C25{1+α(T-25)}
C25:为25℃的电导率值。                  α:为温补系数
T:被测溶液的温度                 Ct:为T℃时的温度

[bookmark: _Toc5697920]5.3 输出设置
输出设置主要包括继电器1、继电器2以及两路4-20ma的设置，其中两路4-20ma分别对应和温度的测量值。以下以继电器1和溶氧的4-20mA为例。
菜单3.1 继电器1
	继电器1包含3个子菜单
	3.1.1 继电器1模式
	3.1.2 继电器1触发值
	3.1.3 继电器1迟滞值
菜单3.1.1 继电器1模式
[image: ]继电器分为三种模式分别为关闭、高点以及低点。用户可根据需求设置相应的继电器模式，按Enter键确定。

[image: ]菜单3.1.2 继电器1触发值
用户可在仪表允许的范围内自由设置触发值，按Enter键确认。

[image: ]菜单 3.1.3 继电器1迟滞值
用户可在仪表允许的范围内自由设置迟滞值，按Enter键确认。
举例：
继电器动作图如下：





	

	高点模式举例：

继电器1模式=高点
继电器1触发值=3000us/cm
继电器1迟滞值=100us/cm
此设置继电器工作状态是，当显示值高于3000us/cm时继电器吸合，低于2900us/cm时继电器断开
高点模式下，断开值=触发值-迟滞值

	

	低点模式举例：

继电器1模式=低点
继电器1触发值=2000us/cm
继电器1迟滞值=100us/cm
此设置继电器工作状态是，当显示值低于2000us/cm时继电器吸合，高于2100时继电器断开
低点模式下，断开值=触发值+迟滞值



菜单3.2 继电器2
继电器2的设置和继电器1的设置原理一样，请参考继电器1的设置
菜单 3.3 电流1
本菜单分为四个子菜单：
	3.3.1 电流1-4ma设置
	3.3.2 电流1-20ma设置
	3.3.3 电流1-4ma校正
	3.3.4 电流1-20ma校正
由于电流的4ma和20ma的设置和校正原理一样，这里以4ma的设置和校正为例。
菜单 3.3.1 电流1-4ma设置
[image: ]用户可自由设置电流1的4ma设置值。按Enter键确认后，系统将自动保存设置值。

菜单 3.3.2 电流1-20ma设置
[image: ]用户可自由设置电流1的 20ma设置值。按Enter键确认后，系统将自动保存设置值。
备注：4-20ma设置的电导率值和电流值一一对应，计算公式为：
outMa =（20.00-4.00）/（endMa - startMa）*（hold- startMa）+ 4.00
outMa:输出的电流值
startMa：4ma设置的电导率值
endMa：20ma设置的电导率值
hold:当前的测量值
例如：4ma设置为0.00us/cm，20ma设置为20.00 us/cm，当电导率值为10.00 us/cm的时候，电流输出为12.00ma
[image: ]菜单 3.3.3 电流1-4ma校正
进入校正界面以后，屏幕上会显示电流的输出值，用电流表测量电流1的输出电流值，调整屏幕上的电流值实其与电流表测量的电流值相同。

菜单 3.3.3 电流1-20ma校正
20ma的设置和4ma的设置原理相同，请参考4ma校正
菜单 3.4 电流2
电流2的设置和电流1的设置原理一样，请参考电流1
[bookmark: _Toc5697921]5.4 恢复出厂
菜单4.1 设置恢复
[image: ]按Enter键确认，则仪表所有的参数设置将恢复默认值
菜单4.2 报警恢复
按Enter键确认后，仪表的报警信息将清零






[bookmark: _Toc5697922]六. 校正
[image: ]本机的校正是通过电极系数来校正，进入2.2系数菜单，选择电极的电极系数如（1.0系数），将电极浸入已知的校正液中（如1413us/cm）。




[image: ]通过 / / 按键来调节电极系数的大小（如将系数调整为0.996）按Enter键确认，使测量值与实际校正液示数大小一致则即可完成校正









7． [bookmark: _Toc5697923]默认出厂设置
	
菜单名称
	设置范围
	出厂默认值

	测量单位
	us/cm / MΩ.cm 
	us/cm

	数字滤波
	低点/中点/高点
	低点

	电极系数
	0.0010-10.00
	1.00

	温度补偿
	PTC/NTC/MTC
	MTC

	手动温补值
	0.0 ～ 100.0 ℃
	25.0 ℃

	高报触发值
	0.00 ～ 20.00  us/cm
	15.00  us/cm

	高报迟滞值
	0.00 ～ 20.00  us/cm
	  1.00  us/cm

	低报触发值
	0.00 ～ 20.00  us/cm
	  5.00   us/cm

	低报迟滞值
	0.00 ～ 20.00  us/cm
	  1.00   us/cm

	4mA对应值
	0.00 ～ 20.00  us/cm
	0 us/cm

	20mA对应值
	0.00～ 20.00  p us/cm
	20.00  us/cm

	用户密码
	0 ～ 9999
	0000（6666为通用密码）

	背光
	30秒~常亮
	30秒



[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc5697924]八. 故障判断及排除

	[bookmark: _Toc483320465]现象
	可能因素
	排除方法

	1．仪表无显示
	
A．电源没接通

B．仪表故障
	
A．检查（01）（03）之间有无220V电压
B．请专业人员维修，

	2．显示不稳定
	A．电极接线有误
B．管路中有气泡
C．水质不稳定
D．电源有强干扰
	A．检查电缆线有无接错
B．整改管路或另选测量点
C．用稳定水源排除仪表原因
D．视原因对电源采取措施

	3．读数误差大
	A．常数设置有误
B．电极常数发生改变
C．测点流速太急或死水
	

A．重新设置常数
B．更换新电极
C．将电极安装于流速较缓处

	4．电极脱水后仪表指示有数值
	
A．电极透水或电缆绝缘性能下降
B．电极间有异物
C．接线端子受潮
	

A．更换新电极

B．C．从查明原因针对处理

	5．报警有讯响继电器不动作
	
A．继电器有响动，触点不切换位置
B．继电器无响动
	

A．更换继电器（触点烧蚀）
B．电路故障，返厂维修
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